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Q :  การใช้ M-Wheel ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเพียงใด
A : M-Wheel ไดผานการประเมินผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยทางไฟฟา การปองกันสัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา

รวมทั้งผานการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณการแพทยโดยศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   

(PTEC สวทช.) เรียบรอยแลวจึงมั่นใจไดวา ไฟไมรั่ว ไมมีสวนประกอบใดกอใหเกิดความรอนจนทำใหผิวหนังผูใช

รถเข็นไหม รวมทั้งไมมีสวนประกอบใดที่มีความเสี่ยงตอการหนีบอวัยวะหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายผูใชรถเข็น

Q : หากผู้ใช้รถเข็นมีการฝังอุปกรณ์ปลูกฝังอยู่ในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเทียม  
(pacemaker) สามารถใช้  M-Wheel ได้หรือไม่

A : ใชได เนื่องจาก M-Wheel ไดทดสอบสัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาแลว พบวาไมมีผลตออุปกรณ 

หรืออวัยวะปลูกฝงภายในรางกายของผูปวยแตอยางใด

Q :  เมื่อใช้ M-Wheel แล้วผู้ใช้รถเข็นสามารถเข็นแบบหมุนล้อเอง (manual) ได้หรือไม่
A : M-Wheel สามารถทำงานไดทั้งระบบบังคับดวยไฟฟาและระบบผูใชงานหมุนลอเอง หรือหากตองการ

ระบบแบบผูชวยเข็น สามารถติดตั้งอุปกรณพวงตอในตำแหนงสำหรับผูชวยเข็นไดตามความเหมาะสม

Q :  M-Wheel สามารถพับได้เหมือนเดิมหรือไม่
A :  สามารถพับและพกพาไดเสมือนกับรถเข็นทั่วไป โดยมีน้ำหนักเพิ่มที่มาจากชุดขับเคลื่อนซายขวา ชุดควบคุมทิศทาง

ซายและขวา และแบตเตอรี่เทานั้น 

Q :  M-Wheel สามารถใช้งานภายนอกอาคารได้หรือไม่
A :  ไมแนะนำใหใชภายนอกอาคาร รวมถึงสถานที่ที่เปยกชื้น เพราะอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บจากระบบไฟฟาได

Q :  การชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มใช้เวลานานเพียงใด 
 เมื่อชาร์จเต็มแล้วใช้งานได้นานเท่าใด
 หรือคิดเป็นระยะทางเท่าไร
A :  การชารจแบตเตอรี่ใหเต็มดวยแรงดันไฟฟา 220 โวลตที่ใชกันใน

ครัวเรือน ใชเวลาชารจประมาณ 8 ชั่วโมง และเมื่อชารจเต็มแลว 

M-Wheel สามารถใชไดตอเนื่องประมาณ 4 ชั่วโมง

หรือประมาณ 20 กิโลเมตร

Q :  ราคาของ M-Wheel
A :   ราว 9,000 บาท (เฉพาะคาอุปกรณพวงตอ ไมรวมรถเข็น)




